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Technik & Artefakte

C. Tschauner
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Ultraschalldiagnosegerät
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Schnitt- bild
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Frequenz x Wellenlänge = 
Schallgeschwindigkeit

Begrenzte Eindringtiefe !
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Tiefenausgleich (TGC)
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Reflexion & Einfallswinkel
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Brechung
(zum schneller leitenden Medium hin)
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Streuung
(an „rauhen“ Oberflächen)
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Objektgröße

geometrie=
getreu

Interferenz  
„speckle“-Muster
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„Artefakte“

Abweichungen von den Grundannahmen
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Randauslöschung
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schräg      orthograd
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Bsp. Humeruskopf
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Ankoppelungsartefakt
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Mehrfachreflexionen

Wiederholungsechos      Vorlaufstreckenartefakt
(„Reverberation“)
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Schallschatten

mit ohne
Eintrittsreflex
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Bsp. Tendinitis calcarea
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„Pseudo-
Usur“
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„Wandernder“ Reflex
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Bsp. Kanüle für 
Bogenartefakt
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Dorsale Schallverstärkung
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Bsp. dorsale Schallverstärkung

Bakercyste                Innenmeniskusganglion
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Bsp. Schallschatten (L) versus

dorsale Schallverstärkung (R)
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